
Coronavirus Ag Rapid Test Cassette 
Bestimmung der Infektion  
am Point-of-Care

Covid-19-Ergebnisse vor Ort  
Die Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Abstrichtupfer)  
ist ein immunchromatographischer In-vitro-Test für den  
direkten qualitativen Nachweis des Nukleokapsid-Protein- 
Antigens von SARS-CoV-2 in Nasopharyngeal- oder  
Nasalabstrichproben bei Personen mit oder ohne Symptome.
Ein visuelles Ergebnis wird in 15 Minuten nach Zugabe einer direkten Probe erhalten. Für die 
Durchführung des Tests sind keine zusätzlichen Reagenzien oder Instrumente erforderlich.

Kit-Inhalt 
• 20 Testkassetten 
• 20 Sterile Tupfer 
• 20 Extraktionsröhrchen und Tropfspitzen 
• 2 Extraktionspufferröhrchen 
• 1 Arbeitsstation 
• 1 Packungsbeilage

Eigenschaften 
• Testen  von asymptomatischen Personen 

oder Personen aus Niedrig-Prävalenz-
Gebieten 

• Nachweis einer Infektion bis zu zehn Tage 
nach Einsetzen der Symptome

• Visuelles Ergebnis in 15 Minuten
• Keine Gerätschaften erforderlich
• Interne Verfahrenskontrolle
• Lagerung bei Raumtemperatur: 2-30 °C 
• Stabilität: 2 Jahre ab Produktion 
• Kontrollen sind separat erhältlich



Methode PCR (Nasopharyngeal) Gesamt- 
ergebnisseCoronavirus Ag  

Rapid Test 
Cassette  
(Nasopharyngeal)

Ergebnisse Positiv Negativ

Positiv 117 3 74

Negativ 2 743 745

Gesamtergebnisse 119 746 819

Klinische Leistungsmerkmale 
Nasopharyngealabstrichproben  

Sensitivität: 98,32 %

Spezifität: 99,60 %

Genauigkeit: 99,42 %

Methode PCR (Nasopharyngeal) Gesamt- 
ergebnisseCoronavirus 

Ag Rapid Test 
Cassette (Nasal)

Ergebnisse Positiv Negativ

Positiv 106 0 106

Negativ 3 128 131

Gesamtergebnisse 109 128 237

Nasalabstrichproben 

Sensitivität: 97,25 %

Spezifität: 100 %

Genauigkeit: 98,73 %
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Bestellinformation  

Produktbeschreibung Probe Bestellnummer Packungsgröße

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette Nasopharyngealabstrich (NP)
Nasalabstrich (N)

GCCOV-502a-20 20 Tests/Kit

✔ CE-gekennzeichnet
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Tage nach Auftreten der Symptome 
Nasopharyngealabstrichproben Nasalabstrichproben

Tage nach 
Auftreten der 
Symptome

Getestete 
Proben

Antigen 
positive 
Ergebnisse

PPA

Asymptomatisch 38 38 100 %

0 0 0 N/A

1 8 7 87,50 %

2 10 10 100 %

3 12 12 100 %

4 15 15 100 %

5 12 12 100 %

6 5 5 100 %

7 11 10 90,91 %

8 0 0 N/A

9 1 1 100 %

≥10 7 7 100 %

Gesamt 119 117 98,32 %

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette 

Tage nach 
Auftreten der 
Symptome

Getestete 
Proben

Antigen 
positive 
Ergebnisse

PPA

Asymptomatisch 53 50 90,57 %

0 0 0 N/A

1 0 0 N/A

2 12 12 100 %

3 17 17 100 %

4 13 13 100 %

5 5 5 100 %

6 6 6 100 %

7 3 3 100 %

Gesamt  109 106 95,37 %

Die Verfügbarkeit des Produkts unterliegt verschiedenen internationalen 
behördlichen Anforderungen.


